APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS / ‘ vy
' APLINKOS TYRIMU DEPARTAMENTAS ARKROIEACLIO
Ly RYTU LIETUVOS APLINKOS TYRIMY SKYRIUS y | e
= F it

M.] S e Ne Labingd

Rudnios g. 6, Vilnius, tel, +370 687 38171

TYRIMU PROTOKOLAS Nr., P-113-2020-140/1
2020-03-13

Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus valdyba, S. Konarskio g.
35, Vilniug

174907725 Uzdaroji akeiné bendrové "Tvarkyba", Saldininky r.
sav,, Ja§iiiny sen,, Jailinai, Ja$iiny NV]

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus specialistas Alcksandr
Meéginius pagmeé Panfilov, Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus vyresnysis

specialistas Valdas Driukas
(organizacija, pareigos, vardas, pavardeé)

Uzsakovas, adresas

Tikrinamas objektas

i i Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus | Data 2020-03-05
Mg specialistas Aleksandr Panfilov o
(organizacija, parelgos, vardas, pavarde) Laikas 12:50

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus vyriausioji specialiste
Stanislava Siviené
(pareigos, vardas, pnvardé)

Méginius priémeé

Pavirginio vandens ir nuotely méginiy émimo ir matavimo

Meéginj lydintys dokumentai protokolas Nr, N113-2020-104

Papildoma informacijn apie méginj
Meéginio aplinkos temperatiira pristatymo metu 3,3° &

TYRIMU REZULTATAI

Maginio paémimo data, lnlkas Méginio padmimo vieta Méglmo pri¢mimo registr umJos—N[“

2020-03-05 12:30 Pe valymo j upe Merkj , P-113-2020-N-247 B

Meéginly émimo metodai Tyrimy objektas Meéginio radis |

(nkredituoti metodai pazymeéti (Taip)) |

LST IS0 3667-10:2011, isskyrus Nuotekos Momentinis [

5.2.3 punktg (Taip) S
i
J

Piviifiat lite Tyri P Rasiltatis Matavino rl‘g;;l(lino Metodas |
arametras (analité) yrimo metoda czultatas slsmshid ?]atu mo il |
nuoteky debitas (automatinis) | - 99 my/para 2020-03-05 | NE T
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TYRIMY PROTOKOLAS Nr. P-113-2020-140/1

vandens temperatiira Unifikuoti nuoteky it 8,3 laipsn.C 2020-03-05 | NG|
pavirdiniy vandeny f
kokybés tyrimy metodai, \
| dalis. Vilnius, 1994, 7 !
psl. e ]
Talpos tipas Talpos dydls, matavimo vienetal —
Borosilikatinio stiklo indas 250 ml
g Tyrimo
Parametras (analité) Tyrimo metodas Rezultatas Matavimo ﬂt}]']](itll() Metm!as !
: vienctal Tk alaredituotas |
amonio azotas LSTISO 7150-1:1998 | 24,742,5% mg/l N 2020-03-10 | TAID |
cheminis deguonics LAND 83-2006 (LST 4443 % mg/l Oz 2020-03-06 | NE T
suvartojimas (bichromating SO 6060:2003)
oksidacija)
cheminis deguonies Unifikuoli nuoteky ir 171" g0/ 2020-03-05 | NE
suvartojimas pavirginiy vandeny
(permanganating oksidacija) | kokybés tyrimy metodai,
1 dalis, Vilnius, 1994, 73
psl
Talpos tipas Talpos dydls, matavimo vienetai
Stiklinis indas 1000 ml
, Tyrimo
Parametras (analitd) Tyrimo metodas Rezultatag N.[amv"m atJ{ikimo Ietod g
vienetal dnta akredituotas
azotas Kjeldalio LAND 84-2006 (LST EN | 31,341,9% mg/l N 2020-03-13 | NE o
25663:2000)
azotas bendras Nuoteky tvarkymo 44,5 mg/l 2020-03-13 | NE
reglamentas
biocheminis deguonies 1SO 5815-1:2019, 22:44% mg/l 02 2020-03-12 | TAIP :
suvarlojimas per 7 paras i¥skyrus p. 9.6.1, A
priedas
chloridai LAND 63-2004 (LST 111 1% mg/l 2020-03-06 | NI
1S0 9297:1998)
fosforas bendras LST EN [SO 6878:2004, | 3,32::0,20% mg/! 2020-03-06 | TAIP |
Tskydivs | 0
pH LST EN IS0 10523:2012 | 7,5 2020-03-05 | NE
Talpos tipas Talpos dydis, matavimo vienetal
Borosilikatinio stiklo indas 250 ml
i Tyrimo . !
Parametras (analit¢) Tyrimo metodas Rezultatas 1\\’([1:‘:2:;;“0 af:g:imo ?{:{:2: :‘:n i
'Tosfatu fosforas LST EN (SO 6878:2004, | 3,10+0,19* mg/l P 2020-03-06 TAIP
4 punktas
nitraly azotas LST ISO 7890-3:2005 13,141,0% mg/l N 2020-03-06 | TAIP
nitrity azotas LST BN 26777:1999 0,14240,014* mg/l N 2020-03-06 TAIP
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TYRIMY PROTOKOLAS Nr. P-113-2020-140/1

% yezultatas pateiktas su i§pléstine neapibréZtimi. Ispléstine. neapibréZtis apskaidivota suming standarting
neapibtéZt] padauginus i koeficiento k=2, kuris esant normaliajam skirstiniui, atitinka apie 95%

pasikliovimo lygmenj.

Tyrimy rezultatai susijg tik su tiriamu meginiv,

Be raétitko organizacijos i¥davusios tyrimy protokolg leidimo draudZiama kopijuoti protokolg dalimis,

AR LR

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus
vedéjas

Juozas Dautartas W Wkt A
(paraﬁy M B

3is 4




TYRIMY PROTOKOLAS Nr. P-113-2020-140/1 1 PRIEDAS
2020-03-13

Normatyvinio ar kito dokumento, nustatandio
bandymo metodus, Zymuo (metodo pavadinimas)

Papildoma informacija apie tyrimus, reikalaujama
tyrimy metody dokumentuose

ISO 5815-1:2019, i¥skyrus p. 9.6.1, A priedas

Tyrimas atliktas su nitrifikacijos proceso stabdymu.

LAND 83-2006 (LST ISO 6060:2003)

Meginiai  konservuojami  ir  mineralizuojami
koncentruota sieros rigdtimi.

LAND 84-2006 (LST EN 25663:2000)

Méginiai mineralizuojami  koncentruota  sicros

rligStimi,

Unifikuoti nuoteky ir pavirdiniy vandeny kokybeés
tyrimy metodai, | dalis, Vilnius, 1994, 73 psL

Méginiai koniservuojami sieros rig8timi.
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1F/IKVP 5.10-01

_mffl E : Lapas: I-1
BEEMETRES UAB ,EXOMETRIJA%
Geology g, 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt
2020-05-18
TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 3756
Uzsakovas, adresas: UAB ,,August ir Ko, Juodasis kelias 104A, Vilnius
Objektas, adresas: JaSiiiny NV]
Meginio paémimo vieta: po valymo
Meéginys paimtas: 2020-05-07 pristatytas: 2020-05-07
Méginio riiis: nuotekos
Tyrimas pradétas: 2020-05-07 baigtas: 2020-05-15
i Matavimo ; : ,
Analité i Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*
pH - 7,5 LST EN ISO 10523:2012
Bi inis d ies suvartoji
iocheminis deguonies suvartojimas - 114 LST EN IS0 5815-1-2019
(BDS,)
Cheminis deguonies suvartojimas
(ChDS) mg/l 30 LST.JSO 6060:2003
Suspenduotos medziagos mg/l 11 LST EN 872:2005
Amonis mg/l 0,164 LSTISO 7150-1:1998
Nitratas mg/l 33,1 LST ISO 7890-3.:1998
Nitritas mg/! 0,149 LST EN 26777.1999
Bendras azotas mg/l . 36,8 LST EN 25663-2000, skaiciavimo
Fosfatas mg/l 3,82 LST EN ISO 6878:2004
Bendras fosforas mg/l 4,47 LST EN ISO 6878:2004

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standarting veiklos procediira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Méginio saugojimas 3aldytuve +3 £ 2 °C

Papildomi duomenys, pastabos:

Aumonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azotas,

fosfatas - fosfatinis fosforas. Méginj atvezé UZsakovas.

Méginj paéme:

Jurij Vaitlaun

(pareigos, vardas, pavardé)

pristaté:

Jurij Vaitkun

Tyrima(us) atliko: chemiké Lina Kigkiens, chemikas Adrian Guigo

(pareigos, vardas, pnvardg)

UAB ,, EXOMETRIJA“
Labaratorijos vedéju

.}i‘] ﬂi

Tvirtinu:

(pargiggs, vardas, pavardé/pavadinimas)

Ve

(pareigos, vardas, pavardé, paradns)

Tyrimy rezultatai susije tik su 3iais tirjamais objektais,
Be ratisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudziama.




APLINKOS APSATGOS AGENTUROS / S
APLINKOS TYRIMU DEPARTAMENTAS -
CHEMINLU TYRIMU SKYRIUS =
i\ =. 51 | F—————— | | Y,

_ A.Godtauto g, 9, LT-01108 Vilnius, tels (8 5)2107337

TYRIMYJ PROTOKOLAS Nr. P-001-2020-403/1
2020-11-27

Aplinkos apsaugos departamento Vilniaug valdyba, S. Konarskio g,
35, Vilnius .

Uzdaroji akeing bendrové "l\’dlk)’bﬂ", 'édlémmkq I, sav., Jagiiny
sen,, JuSitinai L
/\p!mkos npsnugos ﬂgentmos Aplinkos: tyumq dcpathmento (tohau~
AAA ATD) Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus specialistus
Aleksandr Panfilov, Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus
_vyresnysis specialislas Valdas Drinkas
(organizacijn, parolgos, vardas, pnvn.rclu)

AAA ATD Ryty Lictuvos aplinkos | Data 2020-1.0-21

UZsakovas, adresas

Tikrinamas objektas

Meginius paemé

Meéginius pateike (yrimy skyriaug specialistas Aleksandr
Panfilov o T S
__(U!gl\l\i'?’llujﬂ parelgas, vardas, pwnrdd) L ._[.Jz!irlfﬂ"i,* 1405

Tyrimy ir matavimy kokybés skyrinus vyriausioji specialisté [na
“Dzengjené

(pureigos, vardas, [mvnrdé}

AAA ATD Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus Pavirdinio
Wleging lydintys dokumentai vandens i nuoteky meginiy émimo ir matavimo prdtokolas Nr.
(N113-2020-272-1,2020-10-21.

Meéginius prigmé

TYRIMU REZULTATAT

| Méginie pa¢mimo data, laikns | Méginio pnémimo vieta | Meéginlo priemimo registracijos Nr.
202010201225 | Povalymo j Merkio upy | P-001-2020-N-249
‘vhﬂlmq dmimo mctodai | Ty rimy objektas neginlo rodis
nebedituoli metodai puviméli (Taip)) g —— m— | T N
T1S 677-10:201 1, igskyrus | Nuotekos Momentinis
3 parkiy | Taip} ! e b -

Hdoma informncua nple mé-ml
Wagino aplinkos temperaliira “hkl\mon st 3,7°C

Talpos dydis, mafavimo vienetai
Sl L

& . Matan ledndng
4 [yricmo metodas Rezullutos : =
Viemeiag | sIrediiuatas
entnideriracis LST EN 135732000 <DBs e 1118 | NE




TYRIMU PROTOKOLAS Nr. P-001-2020-403/1

[ Talpog tipns ) Talpos dydis, matavimg vienofal )
| Lauisinto stiklo fndas SO i o I - i
. Tyrme [, 77T 7]
Parametrns. (nualite) Tyrimo metodns Rexudtatny Mntnv]nlt) ; ttlikhno Metodng
e vienctn)  datn nluedltuotm
| di(2-ctilheksil)talatas |_LST BN 18018856:2005 | 1.7 g | 20201926 | Wiz '
Tnljos tijigs _ I Tatpos dydis, mn{nvimo vienelai m‘—ﬂ o _:
. Dorosilikatinio stiklo ndas 250wl e
' ' : ; Tyrimo | T E
" Parnmetras (nnalitd) | Tyrimo metodas | Rezultatns Matuviino aflikinto M“““d”s
: . ‘ I vmnelm deta akeedituotas
| ovsldabils | LSTBN [S0 17852:2008 | <0,010 R |r2020-40-23 | raip
. Talpos Hpns N I‘ulpﬁs d\'du, mafayimo \':e:wtal i SRR - SU P
Stiklinis indas.’ 30l . ; -
! . PR Tyrinto oo
Parametras (analits) Tyrimo met,odne Rezultatas N.I'lt.mmw attlkdma Metadas
vienetnl it nlawedituotag
hekenchlorbutadicnas LST EN.ISO 156802004 | <020~ [l 20201021 |NE T
tetrnchlormetanng TSTENISO 156803004 | <0,20. g 2020-10:21. | NR .
trieharmetanas LST BN [SO 15680:2004 | <0,20 il .2020-1021 | NE- ’
.Tﬂlpus tlpas T . Talpos djdis, mamvlnm vienein T s
Polie(iloniils indas e 250ml W,_n___,_____%“_________FW__V__T s g N
Tyrimo
) S — Mo X . Matavimo Metodns
Parametras (annljed) Tyrimo metodns Rezultntns vlwutul 7 gﬂiil‘dmo e
| ulnyas SVR/L-18:2018 150 el T 20204028 R
Alluminls LT BN IS0 11885; 2009 <30 ] 2020-10-28 | NR
atsenas | LST BN ISO15586:2004, | <2,0 : p/l _2020-1020 | "TAIP
- {¥skyrus Bopriedy, - | )
kadmis LST EN IS0 15586:2004, | <0,10 ng/l 2020-10-30 * 1| "TATP
- iSsleBoedy | - " |
%vinas LST BN IS0 15586:2004, | <1,0 pfl 2020-10-22° | TAIP
. ifslcvrus B priedn | 5 g st
vomadis - L LST ENJSO 17284-2:2016 | 0,73 e 1/l 2020-11-06 | NE y
Talpos ligias - - “Talpes dydls, malavimo vienelai
Tamsinto stiklo (ndas 1000 ml . . T T P
: ) : . G ’x:“mo:... W
Porametras (nnalits) lymno muutlun Rezultatns ?{;ﬁgﬁ:ino gt]il{lmu . Efli((:}noﬂ(:?liutus : :
. g . . T ﬂfﬂ_. ! BEE
anlmcenas __Lﬁj.‘"EN 150179932004 | <0,0020 __M“y-i '2020-1027 " | TAIP
uorantenas | LSTRNISQ 179932004 | <0,0030 .~ il 2020-10:27 | FAID
| paftaleuas LSTEN IS0 179932004 | <0,0020 ngd " 1 2020:40- 2fff GAEVND

——




|

TYRIMU PROTOKOLAS Nr: P-001.2020-403/1

‘Talpos tipng : | Tlpos dydls, nafavimo vienotl I
_Lamginto siiklo Indas 1000 ml T,
Tyrhmo
e . { P . Mutnvimao : Mutudm
Parametras (annllté) Tyrimo metodus Rezultatny vleuelil :i;lfl:ldmn lll{ledllubtdb
alfn- hcksach]orctk[nhcgs@;__ ‘h <‘f')“()'55mi _I!HEL.-_“. | 2020 11-04 ,'HI‘A!P
_beta-heksachlarelkloligksanas | L. ()( Fe _«:_(2 005 fpwnr g_()_E_[?__I_]_ﬁQrL_ TAIP.
|_sama-heksachloreikloheksanas LT BN I‘)O (fle 2000 | <0,005 e L 12020-18-04 [ TAIP
““-Lsacf'lﬂfbeﬂze"db iESIP.NJ_‘JQ_ﬁ_’@:B.QQQ,‘ <0005 gl ] 2020-11.04 [ TAIP.
Talpos flpas e Talyigs dydis, matvinio yienefai T
Jamsinlo stikloindas - LR,
Tyrimo
Parametras (annlil) Tyrimo metoday Rczullulns Matavimo atlilimo Motadas
vieneta Arskis nkredllnoms
! uibutilzlavo Kalijonas | LSTENTSO 173532008 | <itg lwwd 7 120207027 [ NR

< - rezultatas Zemiau metodo nustatymo ribos.

Pyrimy rezullatai susije tik su tiriamu méginiu,

Be rastigko organizacijos, i§davusios tyrimy protokoly, leidino drandZiama kopijueti protokoly dalimis.

‘*e‘niniq tyrimy skyriaus
vyrizusioji specmhstc
Santz Rapaliauskicne

TS (pnmhs} / b{j/s t}

in

N
]
r
|




%

RYTU LIETUVOS APLINKOS TYRIMU SKYRIUS S

BIURAS
/ / TYRIMAI
ISO/MEC 117025 Nr, LA,01.064

APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS | s
APLINKOS TYRIMU DEPARTAMENTAS | NACIONALINIS
y 3

4l'

Rudnios g. 6, Vilnius, tel. +370 687 38171

TYRIMUY PROTOKOLAS Nr. P-113-2020-359/1
2020-10-29

Ussakovas, adresas Ap]linlkois apsaugos departamento Vilniaus valdyba, S. Konarskio g.
35, Vilnius
174907725, Uzdaroji akciné bendrové "Tvarkyba", Sal&ininky r.
sav., JaSiliny sen., Jaditnai, Jaditiny NV]
Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus specialistas Aleksandr
Meéginius pacmeé Panfilov, Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus vyresnysis
specialistas Valdas Driukas
(organizacija, pareigos, vardas, pavardé)

Tikrinamas objektas

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy Data 2020-10-21
Meéginius pateiké skyriaus specialistas Aleksandr

Panfilov

(organizacija, pareigos, vardas, pavardé) Laikas 14:45

Ryty Lietuyos aplinkos tyrimy skyriaus vyriausioji specialisté
Stanislava Siviené
(pareigos, vardas, pavarde)

PavirSinio vandens ir nuoteky méginiy émimo ir matavimo

Méginius priemeé

Méginj lydintys dokumentai protokolas Nr. N113-2020-272

TYRIMU REZULTATAI
Meéginio paémimo data, lailas Meéginio paémimo vieta Meéginio priémimo registracijos Nr,
2020-10-21 12:25 Po valymo j Metkio upe P-113-2020-N-661

i Meéginiy émimo metodai Tyrimy objektas Méginio rusis

(akredituoti metodai paZymeéti
(Taip))
LST ISO 5667-10:2011, i§skyrus Nuotekos Momentinis
5.2.3 punktg (Taip) -
Papildoma informacija apie méginj
Méginio aplinkos temperatiira pristatymo metu 3,7°C

1154



TYRIMUY PROTOKOLAS Nr. P-113-2020-359/1

. Tyrimo
Parametras (analité) Tyrimo metodas Rezultatas N.Ialawfno at);ilcimo Metod'as
vienetai il alcredituotas
vandens temperatira Unifikuoti nuoteky ir 15,3 laipsn.C 2020-10-21 NE
pavir§iniy vandeny
kokybeés tyrimy metodai,
1 dalis. Vilnius, 1994, 7
psl. J
Talpos tipas Talpos dydis, matavimo vienetai
Borosilikatinio stiklo indas 250 ml
; Tyrimo
Parametras (analité) Tyrimo metodas Rezultatas Matavnpm at}l,ikimo Metod'as
vienetai data akredituotas
amonio azotas LST ISO 7150-1:1998 0,098+0,010%* mg/l N 2020-10-22 TAIP
cheminis deguonies LAND 83-2006 (LST <30 mg/l Oz 2020-10-22 | NE
suvartojimas (bichromatiné ISO 6060:2003)
oksidacija)
cheminis deguonies Unifikuoti nuoteky ir 8,6+0,5% mg0O/1 2020-10-22 NE
suvartojimas pavir§iniy vandeny
(permanganatiné oksidacija) | kokybés tyrimy metodai,
1 dalis, Vilnius, 1994, 73
psl.
Talpos tipas Talpos dydis, matavimo vienetai
Stiklinis indas 1000 ml
. Tyrimo
Parametras (analité) Tyrimo metodas Rezultatas IVIIatawfno agil(irno Metodlas
vienetai dati akredituotas
azotas bendras LAND 59-2003 (LST 41,544 2% 20 mg/l U Q)S'\'@Q?,Q,;JU-EE% NE
EN ISO 11905-1:2000) : :
biocheminis deguonies ISO 5815-1:2019, 8,2:41,5% mg/l Oz 2020-10-29 | TAIP
suvartojimas per 7 paras isskyrus p. 9.6.1, A
priedas
chloridai LAND 63-2004 (LST [31£13%* mg/l 2020-10-22 | NE
IS0 9297:1998)
fosforas bendras LST ENISO 6878:2004, | 0,901£0,054%* mg/l 2020-10-22 TAIP
7 skyrius
pH LST EN ISO 6,9 - 2020-10-22 | NE
10523:2012
Talpos tipas Talpos dydis, matavimo vienetai
Borosilikatinio stiklo indas 250 ml
. Tyrimo
Parametras (analite) Tyrimo metodas Rezultatas [\(Iatavqno agilcimo Metod'as
vienefai - akredituotas
fosfaty fosforas LST EN ISO 6878:2004, | 0,808+0,048* mg/l P 2020-10-22 | TAIP
4 punktas )
nitraty azotas LST ISO 7890-3:2005 10,840,9* mg/l N 2020-10-22 TAIP
nitrity azotas LST EN 26777:1999 0,05640,006* mg/IN 2020-10-22 TAIP

2l




TYRIMUY PROTOKOLAS Nr. P-113-2020-359/1

*_ pezultatas pateiktas su iSpléstine neapibréztimi. I§pléstiné neapibréZiis apskaidiuota suming standarting
neapibrétj padauginus i¥ koeficiento k=2, kuris esant normaliajam skirstiniui, atitinka apie 95%
pasikliovimo lygmenj. Pateikta iSpléstiné neapibréztis neapima éminiy ¢émimo neapibreZzties.

< - rezultatas Zemiau metodo nustatymo ribos.

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su tiriamu meginiu.
Be rajtidko organizacijos i¥davusios tyrimy protokolg leidimo draudZiama kopijuoti protokolg dalimis.

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus
vedéjas
Juozas Dautartas

(parasas)

354




|F/IKVP 5.10-01
f’.\ ity Lapas: I-1
EKOMETRIJA UAB ,,EKOMETRIJA*
Geology g. 11, Vilnius, tel. 8 5213 67 30, faks, 8 5 230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-12-11

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 12356
Uzsakovas, adresas: UAB , Tvarkyba®, Vilniaus g. 3A, Saldininkai

Objektas, adresas: Jadiiny valymo jrengimai, Jaditiny k., Sal&ininly raj.

Eminio paémimo vieta: po valymo

Eminys paimtas: 2020-12-01, 10.20 val. pristatytas: 2020-12-01

Eminio riisis: nuotekos

Tyrimas pradétas: 2020-12-01 baigtas: 2020-12-09
Analité Ma:{:;\:mm Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

Temperatir °C 24 | Chomendine i

pH - 7.4 LST ENISO 10523:2012

B[ocl‘lemlms deguonies suvartojimas ingll 8,24 LST BN ISO 5815-1:2019

(BDS;)

?g;’,g;;ts deguonies suvartojimas g 28 LST ISO 6060-2003

Suspenduotos medZiagos mg/l 4,4 LST EN 872:2005

Amonis mg/l 0,146 LSTISO 7150-1:1998

Nitratas mg/l 6,26 LSTISO 7890-3.: 1998

Nitritas mg/l 0,057 LSTEN 26777:1999

Bendras azotas mg/l 7,11 LST EN ISO 11905-1.:2000

Fosfatas mg/l 0,371 LST EN I1SO 6878:2004

Bendras fosforas mg/l 0,763 LST EN IS0 6878:2004

Chloridas mg/l 157 LST ISO 9297:1998

Di-2-etilheksilftalatas g/l <0,5 **Dujy chromatografija (N)

*ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira

< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Eminio saugojimas $aldytuve +3 £2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: 4 monis- amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azolas
fosfatas - fosfatinis fosforas.

Eminj pagme: T. Paulauskas pristaté; T. Paulauskas
(pareigos, vardas, pavarde) (parcigos, vardas, pavarde)

Tyrima(us) atliko: chemiks Angelija Garalyté, chemiké AnZelika Damagkaité, chemikas Gintautas Svilpa, **

VAR EXO METRITAS (parcigos, varglas, pavardé/pavadinimas)
AR, FIXOME
Luboratorijos vedéju /% ({P

Lvirtn. Vide Manalipsliens [l
o i “(pnreigos, vardas, pavarde, paradas)

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su Siais tiriamais objektais.
Be rastigko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolqy dalimis dauginti draudZiama.




APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS
APLINKOS TYRIMU DEPARTAMENTAS
RYTU LIETUVOS APLINKOS TYRIMY SKY RIUS

Rudnios g. 6, Vilnius, tel, +370 687 38171

/A

LIGTUVOS
NACTONALINIY
ARREDETACHIOS
HIURAS

e daniand

Ussakovas, adresas

Tikrinamas objektas

Meéginius paéme

Meéginius pateiké

Méginius priémé

Meéginj lydintys dokumentai

TYRIMU PROTOKOLAS Nr, P-113-2020-146/1

2020-03-19

Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus valdyba, S. Konarskio g.

35, Vilnius

174907725, U¥daroji akeiné bendrove "Tvarkyba'

sav., Turgeliy sen., Turgeliai, Turgeliy NV]

' Saléininky v

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus specia

Panfilov, Ryty Lictuvos aplinkos tyrimy skyriaus VyIesnysis

specialistas Valdas Driukas

listas Aleksandr

(organizacijn, pareigos, vardas, pavarde)

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus | Data
specialistas Aleksandr Panfilov

(organizacija, pareigos, vardas, pavardé)

Laikas

2020-03-09

13:30

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus vyriausioji specialiste

Stanislava Siviené

(parelgos, vardas, pavardé)

Pavirtinio vandens ir nuoteky méginiy €émimo ir matavimo

protokolas Nr. N113-2020-110

TYRIMU REZULTATAI
Méginio pag¢mimo data, nlkas Meéginio paémimo vieta Méginio priemimo registracijos Nr.
2020-03-09 12:10 Po valymo P-113-2020-N-259
Meginiy émimo metodai Tyrimy objeltns Meéginio rusis
(akredituoti metodai paZymati (Taip)) -
LST I1SO 5667-10:2011, i8skytus Nuotekos Momentinis
5.2.3 punkty (Taip) o

Papildoma informacijn apic mégin|

| Méginio aplinkos temperatiira pristatymo metu 5,1°C

, Metadas

Matavimo fl‘yri"ld
Parametras (analité) Tyrimo metodas Rezultatas ' ; atlikimo

vienefai duts
nuoteky debitas (rankinis) In 13/2-2 Rankinis 0,2 I/s 2020-03-09

nuoteky debito
matavimas

NE

alaredituotas



TYRIMY PROTOKOLAS Nr.

P-113-2020-146/1

vandens temperatiira Unifikuoti nuotely ir 12,10 laipsn.C 2020-03-09 NE
pavir§iniy vandeny
kokybés tyrimy metodai,
1 dalis, Vilnius, 1994, 7
psl.
Talpos tipas Talpos dydis, matavimo vienetai . |
Borosilikatinio stiklo indas 0,250 IL. T
. Matavimo Tylno vletodas I
Parametras (analité) Tyrimo metodas Rezultatas atlikimo . |
vienetai dafo akredituotas |
amonio azotas LST ISO 7150-1:1998 110£11* mg/l N 2020-03-10 | TAIL “
cheminis deguonies Unifikuoti nuotely it 36+2% mgO/1 2020-03-10 | NE
suvartojimas pavitdiniy vandeny
(permanganating oksidacija) kokybés tytimy metodai,
1 dalis, Vilnius, 1994, 73
psl. "
Talpos tipas Talpos dydis, matavimo vienetai
Stiklinis indas 1 ltr. ki
Tyrhmo
Parametras (analité) Tyrimo metodas Rezultatas Matavimo at}l,ikimo Metodas
vlenetai daits alaredituotas
azotas Kjeldalio LAND 84-2006 (LST EN | 11B£T7* mg/l N 2020-03-13 NE
25663:2000)
azolas bendras Nuoteky tvarkymo 119 mg/l 2020-03-13 | NE
reglamentas
biocheminis deguonies ISO 5815-1:2019, 99+18% mg/l Oz 2020-03-17 | TAIP
suvartojimas per 7 paras idskyrus p. 9.6.1, A
priedas
chloridai LAND 63-2004 (LST 11dd11* mg/l 2020-03-13 | NI
180 9297:1998) -
fosforas bendras 1ST EN ISO 6878:2004, | 12,7+0,8* mg/l 2020-03-10 TAIP
7 skyrius B N
| pH LST ENISO 10523:2012 | 7,5 2020-03-10 NE
Talpos tipas Talpos dydis, matavimo vienetai )
Borosilikatinio stiklo indas 0,250 1t, I
; Tyrimo g
Parametras (analite) Tyrimo metodas Rezultatas ]\'.Intawmu atlikimo Me,m(!'w i
vienctai data alaredituotas
fosfaty fosforas 18T EN 1SO 6878:2004, | 10,2+0,6% mg/l P 2020-03-10 TAIP
4 punktas o
nitraty azotas LST 1SO 7890-3:2005 1,02:£0,08* mg/l N 2020-03-10 | TALY
| nitrity azotas LST EN 26717:1999 0,102+0,010% mg/l N 2020-03-10 | TAIP

2154




TYRIMY PROTOKOLAS Nr, P-113-2020-146/1

#. rezultatas pateiktas su i§pléstine neapibréZtimi. Iplesting neapibréztis apskaidivota suming standarting
neapibréZtj padauginus i koeficiento k=2, kuris esant normaliajam skirstiniui, atitinka apic 95%

pasikliovimo lygmenj.

Tyrimy rezultatai susijg til su tiriamu meéginiu.
Be radtisko organizacijos i¥davusios tyrimy protokolg leidimo draudZiama kopijuoti protokoly dalimis.

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus
vedéjas

Juozas Dautartas o
b P ,.,:'f}é;k

(paradas)




TYRIMU PROTOKOLAS Nr. P-113-2020-146/1 1 PRIEDAS
2020-03-19

Normatyvinio ar kito dokumento, nustatangio
bandymo metodus, Zymuo (netodo pavadinimas)

Papildoma informacija apie tyrimus, reikalaujama
tyrimy metody dokumentuose :
e -

ISO 5815-1:2019, i¥skyrus p. 9.6.1, A priedas

Tyrimas atliktas su nitrifikacijos proceso stabdymu.

LAND 84-2006 (LST EN 25663:2000)

Méginiai mineralizuojami  koncentruota sicroy
rigtimi,

Unifikuoti nuoteky ir pavirdiniy vandeny kokybeés
tyrimy metodai, 1 dalis, Vilnius, 1994, 73 psl.

Meéginiai konservuojami sieros rigdtimi. J

418 4




~ 1F/KVP 5.10-01
4l N
el NER Lapas: 1-1

P

ECOMETRIJA UAB ,EKOMETRIJA%

Geology g. 11, Vilnius, tel. 85213 67 30, faks. 8 5230 85 53,
el. p. info@ekometrija.lt

2020-04-02

TYRIMU PROTOKOLAS Nr. 2451

U#sakovas, adresas: UAB ,, Tvarkyba®, Vilniaus g. 3A, Saléininkai

Objektas, adresas: Turgeliy valymo jrengimai, Turgeliai, Salininky raj.

Méginio paémimo vieta po valymo

Méginys paimtas: 2020-03-25, 11.50 val, pristatytas: 2020-03-25

Méginio riisis: nuotekos

Tyrimas pradétas: 2020-03-25 baigtas: 2020-04-02
Analité Ma&ilmo Tyrimo rezultatai Tyrimo metodo ND*

' 2 Unif. NT ir PV kokybés tyrimo met. 1d.
L e 1,2 Chéfm.cma/iz.mef. f?r'!niu:,} 1994 e
pH - 7,5 LSTEN ISO 10523:2012
Biocheminis deguonies suvartojimas s 5.26 LST EN 1899-2:2000
(BDS;)

Suspenduotos medZiagos mg/l 2,6 LST EN 872:2005

Amonis mg/l 4,83 LST IS0 7150-1:1998
Nitratas mg/l 0,354 LST 150 7890-3:1998
Nitritas mg/l 0,136 LST EN 26777:1999
Bendras azotas mg/| 8,50 LST EN ISO 11905-1:2000
Fosfatas mg/l 0,850 LST EN IS0 6878:2004
Bendras fosforas mg/l 1,89 LST EN ISO 6878.2004
Chloridas mg/| <1,75 LST ISO 9297:2008

#ND - normatyvinis dokumentas, SVP - standartiné veiklos procediira
< - maZiau tyrimo metodo nustatymo ribos
Meéginio saugojimas Saldytuve +3 +2 °C

Papildomi duomenys, pastabos: Amonis - amonio azotas, nitratas - nitratinis azotas, nitritas - nitritinis azot

fosfatas - fosfatinis fosforas.

Meéginj paeme: T. Paulauskas pristaté: T. Paulauskas

(pareigos, vardas, pavarde) (pareigos, vardas, payarde)

Tyrima(us) atliko: chemiké Lina [(1s[<lene chemikas Gintautas Svilpa, chemiké Angelija Garalyté

(parcigos, vardas, pavardé/pavadininas)
gt ! s A D i ’
Tvirtinu: /M
; 7eT

(pareigos, vardas, pavard¢, parasas)

Tyrimy rezultatai susij¢ tik su $iais tiviamais objektais.
Be raitisko direktoriaus sutikimo tyrimy protokolg dalimis dauginti draudZiama.




APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS
APLINKOS TYRIMU DEPARTAMENTAS
RYTU LIETUVOS APLINKOS TYRIMUY SKYRIUS

q
A

TYRIAAL

JMMECTAS

Rudnios g. 6, Vilnius, tel. +370 687 38171

LIETUYOS
NACTONALINIY
ARREDITACII(N
BIURAS

ALY

UzZsakovas, adiesas

Tikrinamas objektas

Méginius paéme

Meéginius pateiké

Méginius priémé

Meéginj lydintys dokumentai

TYRIMU PROTOKOLAS Nr, P-113-2020-139/1

2020-03-13

Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus valdyba, S. Konarskio g.

35, Vilnius

174907725, Uidaroji akeiné bendrove "Tvarkyba”, Saléininky r.

sav., Saléininlcq sen., ZaviSonys, Zavioniy NV|

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus specialistas Alcksandr
Panfilov, Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus vyresnysis
specialistas Valdas Driukas

(organizacija, pareigos, vardas, pavardé)

Ryty Lictuvos aplinkos tyrimy skyriaus | Data 2020-03-05
specialistas Aleksandr Panfilov L
(organizacija, pareigos, vardas, pavarde) Laikas 12:50

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus vyriausioji specialiste

Stanislava Siviené

(pareigos, vardas, pavardé)

Pavir§inio vandens ir nuoteky meéginiy émimo ir matavimo
protokolas Nr. N113-2020-103

TYRIMU REZULTATAI

[ Meginio patmimo datn, Inikas

Meginio paémimo vieta

Véginio prieémimo nglH(ITl_Lll]_t)iNl .

| 2020-03-05 11:10

po valymo | Visingios upe

P-113-2020-N-245

Meéginiy émimo metodai

(akredituoti metodai pazyméti (Taip))

Tyrimy objektas

Meéginio rodis

L

alcredituotas

LST ISO 5667-10:2011, i¥skyrus Nuotekos Momentinis
5.2.3 punktg (Taip)
Papildoma Informacija npie méginj
Meéginio aplinkos temperatiiva pristatymo metu 3,3°C
y Tyrimo ey )
Parametras (analite) Tyrimo metodas Rezultatas Mateuing atlilimo U iing
vienetai dnfn
“nuoteky debitas (automalinis) 22 m/para 2020-03-05 | NE

1154



TYRIMY PROTOKOLAS Nr. P-113-2020-139/1

vandens temperatiira Unifikuoti nuoteky ir 5,7 laipsn,C 2020-03-05 | NE |
paviriniy vandeny
kokybés tyrimy metodai, ’
1 dalis, Vilnius, 1994, 7
pl ]
Talpos tipas Talpos dydis, matavimo vienetai - _ﬁ-
Borosilikatinio stiklo indas 250 ml o
Matayvimo Lyciima Metodas
Parametras (analité) Tyrimo metodas Rezultatas . atlikimo e
vienetai At akredituotas
amonio azotas LST ISO 7150-1:1998 | 3,1540,32% mg/l N 2020-03-06 | TAIP
cheminis deguonies Unifikuoti nuoteky ir 2542% mgO/| 2020-03-05 NE 1
suvartojimas pavirdiniy vandeny 1
(permanganating oksidacija) | kokybés tyrimy metodai,
| dalis, Vilnius, 1994, 73
psl. S
Talpos tipas Talpos dydis, matavimo vienctai -
Stiklinis indas 1000 ml i
; Tyrimo
Parametras (analite) Tyrimo metodas Rezultatas Matselme :ttﬁi]dmn MIELOLRS
vienetai dntii alkredituotas
azofas bendras LAND 59-2003 (LST EN | 39,744,0% mg/l 2020-03-09 | NE
1SO 11%05-1:2000) -
biocheminis deguonics 130 5815-1:2019, 1543% mg/l 02 2020-03-12 | TAIP
suvartojimas per 7 patas i#sleyrus p. 9.6.1, A
priedas
chloridai LAND 632004 (LST | 53,945,4% mg/l 2020-03-06 | NE: ;
180 9297:1998) o !
fosforas bendras LST BN ISO 6878:2004, | 4,03+0,24* mg/l 2020-03-06 | TAIP
7 skyrius : L
pH LST BN ISO 10523:2012 | 7,7 - 2020-03-05 | NE
Talpos tipas Talpos dydis, matavimo vlenetni - o
Borosilikatinio stiklo indas q2m
Tyrimo X .
Parametras (analité) Tyvimo metodas Rezultatas %;::::;"0 ?t:.ltigjmo nwll(tl:g{::"‘:mw
fosfaty fosforas LST EN ISO 6878:2004, | 2,83+0,17* mg/l P 2020-03-06 | TAIP
4 punktas o
nitraty azotas LSTISO 7890-3:2005 | 17,041,0* mg/l N 2020-03-06 | TAIP
nitrity azotas LST EN 26777:1999 0,536+0,054* mg/l N 2020-03-06 | TAIP

2i84



TYRIMY PROTOKOLAS Nr. P-113-2020-139/1

*. rezultatas pateiktas su i$pléstine neapibréztimi. I§pléstiné neapibréZtis apskaiciuota suming standarting
neapibrézti padauginus i§ koeficiento k=2, kuris esant normaliajam skirstiniui, atitinka apic 95%
pasikliovimo lygmenj.

Tyrimy rezultatai susije tik su tirlamu méginiu,

Be radtiSko organizacijos iSdavusios tyrimy protokolg leidimo draudZiama kopijuoti protokoly dalimis.

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus
vedéjas
Juozas Dautartas . / /

(pm‘a§n3)/ R s -'_.“..:k..,/,:

3ig 4




TYRIMU PROTOKOLAS Nr, P-113-2020-139/1 1 PRIEDAS
2020-03-13

Normatyvinio ar kito dokumento, nustatanéio
bandymo metodus, Zymuo (inetodo pavadinimas)

Papildoma informacija apie tyrimus, reikalaujama
tyrimy metody dokumentuose

1SO 5815-1:2019, idskyrus p. 9.6.1, A priedas

Tyrimas atliktas su nitrifikacijos proceso .x‘ln&i}'mu.- ]

LAND 59-2003 (LST EN ISO 11905-1:2000)

- pusnssict]
Mineralizuojamas peroksodisulfatu Sarmingje terpeje.

Unifikuoti nuoteky ir pavir§iniy vandeny kokybés
tyrimy metodai, 1 dalis, Vilnius, 1994, 73 psl.

Méginiai konservuojami sieros riig8timi.

4154



APLINKOS TYRIMU DEPARTAMENTAS NKREDITACIION

APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS / ‘ LkTUOS
NACHINALINIY
RYTU LIETUVOS APLINKOS TYRIMU SKYRIUS Ritkax

A1
OGNS . Nelaouiet

Rudnios g. 6, Vilnius, tel, +370 687 38171

TYRIMU PROTOKOLAS Nr, P-113-2020-144/1
2020-03-19

Tidslkaims: st Aplmllcoe's apsaugos departamento Vilniaus valdyba, S. Konarskio g.
35, Vilnius

174907725, Udaroji akeiné bendrovée "Tvarkyba”, Saltininky r.
sav., Baltosios Vokés sen., Baltoji VokéBaltosios vokes NV|
Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus specialistas Alcksandr
Méginius paémé Panfilov, Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus vyresnysis
specialistas Valdas Driukas

(organizacija, pareigos, vardas, pavardé)

Tikrinamas objektas

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy Data 2020-03-09
Méginius pateike skyriaus specialistas Aleksandr

Panfilov S

(organizacija, pareigos, vardas, pavards) Laikas 1330

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus vyriausioji specialisté
Stanislava Siviené
(pareigos, vardas, pavardé)

Pavirdinio vandens ir nuoteky méginiy émimo ir matavimo

Meginius prieémeé

cginj lydint umentai
Mogl [yiitysulelament protokolas Nr. N113-2020-108 o
TYRIMU REZULTATAI

Meéginlo paémimo data, Iaikas Méginio pagmimo vieta Meginio pri¢mine rcgistru_c_ij_n_s'ﬁ; 1
2020-03-09 10:55 Po valymo P-113-2020-N-255 o "
Meginiy émimo metodai Tyrlmy objektns Meéginio rusdis i
(akredituoti metodai paZyméti ‘
(Taip)) o i
LST ISO 5667-10:2011, isskyrus Nuotekos Momentinis

5.2.3 punkig (Taip) ]

| Papildoma informacija apic méginj - L
Méginio aplinkos lemperaliira pristatymo metu 5,1°C =

1054



TYRIMU PROTOKOLAS Nr. P-113-2020-144/1

: Tyrimo
Parametias (analité) Tyrimo metodas Rezultatas Witk ntslrildmo Memc!as
vienetal At nkoedituotas
nuoteky debitas (automalinis) | - 102 mi/para 2020-03-09 NE -
vandens temperatiira Unifikuoti nuoteky ir 10,0 laipsn.C 2020-03-09 | NE
pavirginiy vandeny
kokybés tyrimy metodai,
| dalis. Vilnius, 1994, 7
psl, o .
Talpos tipas Talpos dydis, matavimo vienetal -
Borosilikatinio stiklo indas 0,250 lt, T
Tyrimo
Parametras (analite) Tyrimo metodas Rezultatas [V'Iatnvlmo nt)I[kimo Mum! i
vienetai At alaredituotag
amonio azotas LST ISO 7150-1:1998 0,078::0,008* mg/l N 2020-03-10 | TAIP
cheminis deguonies LAND 83-2006 (LST B2:5% mg/l Oz 2020-03-10 | NE
suvartojimas (bichromating 180 6060:2003)
oksidacija)
cheminis deguonies Unifikuoti nuoteky ir 8,440,5% mg0/! 2020-03-10 | NE
suvartojimas pavir§iniy vandeny
(permanganating oksidacija) | kokybes tyrimy melodai,
1 dalis, Vilnius, 1994, 73
psl.
Talpos tipas Talpos dydls, matavimo vienetai -
Stiklinis indas 1, T
. Tyrimo
Parametras (analitt) Tyrimo metodns Rezultatas Mut"“fm a&ikinw {\'[cmd'ns
vienetal data akredituotas
azotas bendras LAND 59-2003 (LST 39,243 ,0% mg/l 2020-03-13 | NE o
EN ISO 11905-1:2000)
biocheminis deguonies ISO 5815-1:2019, 6,841,2% mg/l O 2020-03-17 TAIP
siivartojimas per 7 paras 18skyrus p. 9.6.1, A
priedas
chloridai LAND 63-2004 (LST 11241 1% mg/l 2020-03-10 NE
1SO 9297;1998)
fosforas bendras LST EN ISO 6878:2004, | 0,9804+0,059* mg/l 2020-03-10 TAIP
7 skyrius )
pH LST EN ISO 7.4 B 2020-03-10 NE
10523:2012 N
| Talpos tipas Talpos dydis, matavimo vienetai I
Borosilikatinio stiklo indas 0,250 It. -
. Tyrimo
Parametras (analité) Tyrimo metodas Rezultatas Malswuno sttsiilcimo M c}m!ﬂs !
vienetal Fada aleredituotag
| Fosfaty fosforas LST ENISO 6878:2004, | 0,340+0,020* mg/l P 2020-03-10 | TAIP
I 4 punktas [
nitraly azotas LST ISO 7890-3:2005 22,1(,8* mg/l N 2020-03-10 | TAIP
Bﬂ!'iﬂ azotas LST EN 26777:1999 0,06540,007* mg/l N 2020-03-10 | TAIP

2184
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TYRIMY PROTOKOLAS Nr, P-113-2020-144/1

%_ pezultatas pateiktas su i¥pléstine neapibrétimi. I§plésting neapibréZtis apskaitivota suming standarting
neapibrézt] padauginus i§ koeficiento k=2, lkuris esant normaliajam skirstiniui, atitinka apic 95%
pasikliovimo lygmenj.

Tyrimy rezultatai susijg tik su tirlamu meginiu.
Be ragtisko organizacijos isdavusios tyrimy protokolg leidimo draudZiama kopijuoti protokely dalimis.

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus

vedéjas ‘,’
Juozas Dautartas ,,W ATl i

(pﬁra§us)/ ' Nt s ) oy

Jisa




TYRIMU PROTOKOLAS Nr. P-113-2020-144/1 1 PRIEDAS
2020-03-19

Normatyvinio ar kito dokumento, nustatan¢io
bandymo metodus, Zymuo (metodo pavadinimas)

Papildoma informacija apie tyrimus, reikalaujama |
tyrimy metody dokumentuose i

SO 5815-1:2019, i¥skyrus p. 9.6.1, A priedas

Tyrimas atliktas su nitrifikacijos proceso stabdymu.

LAND 59-2003 (LST EN ISO 11905-1:2000)

Mineralizuojamas peroksodisulfatu $armin¢je terpéje.

"LAND 83-2006 (LST ISO 6060:2003)

Meéginiai  konservuojami  ir  mineralizuojami
koncentruota sieros rlig§timi,

Unifiluoti nnoteky ir pavirdiniy vandeny kokybés

Meéginiai konservuojami sieros riig§timi.

tyrimy metodai, 1 dalis, Vilnius, 1994,;;;’23.-[351.

418 4



N

Rudnios g. 6, Vilnius, tel, +370 687 38171

APLINKOS APSAUGOS AGENTUROS

APLINKOS TYRIMU DEPARTAMENTAS / ‘
RYTU LIETUVOS APLINKOS TYRIMU SKYRIUS .

i LIETUYOS
| NACIONALINIS
| AKREDITACITOS
J BIURAS
TYRIMAI
ISO/MEC 17025 Nr, LA.01.064

TYRIMU PROTOICOLAS Nr. P-113-2020-356/1

U#zsakovas, adresas

Tikrinamas objektas

Meginius paeme

Meginius pateiké

Meéginius priéme

Meginj lydintys dokumentai

2020-10-29

Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus valdyba, S. Konarskio g.

35, Vilnius

174907725, Uzdaroji akciné bendrove "Tvarkyba", Sal&ininky r.
sav., Baltosios Vokeés sen., Baltoji Vokeé, Baltosios vokés NV]

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus specialistas Aleksandr
Panfilov, Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus vyresnysis

specialistas Valdas Driukas

(organizacija, pareigos, vardas, pavardé)

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy

skyriaus specialistas Aleksandr
_Panfilov

Data 2020-10-21

(organizacija, parcigos, vardas, pavardé)

Laikas 14:45

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus vyriausioji specialisté

Stanislava Siviené

(pareigos, vardas, pavardé)

Pavir§inio vandens ir nuoteky méginiy émimo ir matavimo

protokolas Nr, N113-2020-269

TYRIMU REZULTATAI

Véginio paémimo data, lailcas

Meéginio paémimo vieta

Méginio priémimo registracijos Nr.

2020-10-21 10:00

Po valymo

P-113-2020-N-655

Meéginiy émimo metodai
(akredituoti metodai pazyméti

(Taip))

Tyrimy objeltas

Meéginio rusis

LST ISO 5667-10:2011, i3skyrus
5.2.3 punktg (Taip)

Nuotekos

Momenfinis

Papildoma informacija apie méginj

| Méginio aplinkos temperatiira pristatymo metu 3,7°C
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TYRIMY PROTOKOLAS Nr. P-113-2020-356/1

i Tyrimo
Parametras (analité) Tyrimo metodas Rezultatas Matavnmo atjl,ikirno Metodlas
vienetai ¥y akredituotas
nuoteky debitas (automatinis) | - 40 ms/para 2020-10-21 NE
vandens temperatiira Unifikuoti nuoteky ir 13,7 laipsn.C 2020-10-21 NE
pavir§iniy vandeny
kokybés tyrimy metodai,
1 dalis. Vilnius, 1994, 7
psl.
Talpos tipas Talpos dydis, matavimo vienetai
Boarosilikatinio stiklo indas 0,250 It.
. Tyrimo
Parametras (analité) Tyrimo metodas Rezultatas I\/:[atavm‘lo at}lliltimo Metot%as
vienetai Asia akredituo:
amonio azotas LSTISO 7150-1:1998 0,156+0,016* mg/lN 2020-10-22 | TAIP
cheminis deguonies LAND 83-2006 (LST 544£0% mg/l Oz 2020-10-22 | NE
suvartojimas (bichromatiné ISO 6060:2003)
oksidacija)
cheminis deguonies Unifikuoti nuotelqy ir 6,6:4:0,4* mgO/1 2020-10-22 NE
suvartojimas pavir§iniy vandeny '
(permanganatiné oksidacija) | kokybés tyrimy metodai,
1 dalis, Vilnius, 1994, 73
psl.
Talpos tipas Talpos dydis, matavimo vienetai
Stiklinis indas 1 Itr.
i Tyrimo
Parametras (analit¢) Tyrimo metodas Rezultatas IV.IatawTuo at}l’il(imo Metoc!as
vienetai data altredituotas
azotas bendras LAND 59-2003 (LST 9,00+0,90* mg/l 2020-10-23 NE
EN ISO 11905-1:2000)
biocheminis deguonies ISO 5815-1:2019, 7,0+£1,3* mg/l Oz 2020-10-29 TAIP
suvartojimas per 7 paras iskyrus p. 9.6.1, A
priedas 1
chloridai LAND 63-2004 (LST IT1£11* mg/l 2020-10-22 | NE
IS0 9297:1998) ;
fosforas bendras LSTENISO 6878:2004, | 0,520+0,031* mg/l 2020-10-22 TAIP
7 skyrius '
pH LST EN ISO 7,8 2020-10-22 NE
10523:2012
Talpos tipas Talpos dydis, matavimo vienetai
Borosilikatinio stiklo indas 0,250 It e
; Tyrimo
- " . Matavimo - Metodas
Parametras (analité) Tyrimo metodas Rezultatas Reiiatal gglé:l(lmo akredituotas
fosfaty fosforas LST EN ISO 6878:2004, | 0,168+0,010% mg/l P 2020-10-22 | TAIP
4 punktas
nitraty azotas LSTISO 7890-3:2005 7,70£0,62% mg/l N 2020-10-22 TAIP
nitrity azotas LST EN 26777:1999 0,050+0,005% mg/l N 2020-10-22 TAIP
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TYRIMUY PROTOKOLAS Nr. P-113-2020-356/1

*- rezultatas pateiktas su iSpléstine neapibréZtimi. I§plésting neapibréZtis apskaitiuota sumine standarting
neapibréZtj padauginus i§ koeficiento k=2, kuris esant normaliajam skirstiniui, atitinka apie 95%
pasikliovimo lygmenj. Pateikta iSpléstiné neapibréZtis neapima éminiy émimo neapibréZties.

Tyrimy rezultatai susije tik su tiriamu méginiu.
Be rastiSko organizacijos i8davusios tyrimy protokola leidimo draudZiama kopijuoti protokolg dalimis.

Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus
vedéjas
Juozas Dautartas

(paragas)
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CHEMINIY TYRIMU SKYRIUS
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. A Goltauto . 9, LT-01108 Vilnius, oh+ (8 5) 2107337 -

TYRIMU PROTOKOLAS N, P-001.2020-400/1
2020-11-27

Aplinkos apsaugos departamento Vilniaug valdyba, S, Konarskio g.
35, Vilniug o
Uzdaroji akeiné bendrove I“ankyba", &n]émmku £, sa\r Baltosios
_ Vokés scn,, Baltoji Voké o
Aplmkos apsaLgos age nliros Aplinkos tynmq clcpd: tamento (mlt'm-
AAA ATD) Ryty Listuvos aplinkos (yrimy skyriaus specialistas
Aleksandr Panfilov, Ryly Lictuvos aplinkos tyrimy skyriaus
_vyresnysis specialistas Valdas Driukas

(organizacijo, pacelgos, vardas, pnvwrdé)

AAA ATD Ryly Lietuvos aplinkos

Uzsukovas, adresas

Tikrinamas objekias

Data 2020-10-21

MepRnieg pedeild Lyrimy skyriaus specialistas Aleksandr
Lanfilov N e
(onganosii,puoigos, vardss, povedt) | Ladkas 14:05
R R Tyrimy v matavimy kokybés skyriaus vyriausioji apcmlssté lna
i o g S _Dzengiené P T S S
(parcigos, vardas, pavardd) )
AAA ATD Ryty Lietuvos aplinkos tyrimy skyriaus Pavirdinio
B s doloumentai vandens i nuoteky méginiy émimo ir matavimo pratokolas N,
N113-2020-269-1, 2020-1021, .
TYRIMU REZULTATAI
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'I‘YI_{[MU FROTOKOLAS N, P-001-2020-4 00/1

Talpos tipns _ | Tulps dy ﬂ?{:ﬁrn@t_aiiﬁﬂ@bﬁlf” N
“Tamsinto stiklo indas ) S Y - . . ) e
§ e “Tyriing o |
‘ . . 1 - Mntavinmo : Mctodaq
. . \ todns " ; ; :
Parametrns (analitd) Tylimo metodag Revultntag Venotal Vz:}(i}l:imu ! akredituotns
Ldiz-aiheksiliftalaias | TSI EN 180 18856: zm)s'"ﬁ?'" T | 2020-10-26 ST
Taljos fipas - | Talpos dydls, matnyimio- w0 vieneli T _ -
Borosilikntinio stiklo Tndas 025011, e o S s ‘
Tyrimo i
N ‘ i v Matsvimo Memdns
J e Ui [? y Lad y ¥ L
{ Pavametras (unalitd) Tyrvimo melodas Rezultatas i ates gfll(i:‘dmo akeediliotas
svsidabils : | LSTHNISO 17852:2008 oog:;:_q 10029° il T T 200071055 VAT
"Tulfius tmg Tﬂlnos didis, Hrgg(aunm vienetal _:::_;_ﬁ_,_ww_:_*_%;__.M,.._‘:
Stiklinis indas sl L0051, : S
S | Tyelmo T
T b d e e criis Matavimo - Motodns.
Parametrns (analitd) J .L‘ylimo.:m(odns Rezultatng $ststi :;:ll:z:nmo -nlcrcdiurutns
heksnohlorbutadionas | TSTTENTSO 15680:2004 | <0,10 ,____ugg__ffj: '
10@&1;1_{3;;}1&[%4:: L ISTENISO lSGSU"’ﬂ_@ﬂ <020 o
trlehlormelanas | LST EN IS0 15680:2004 | <0 20 S 77/
["Talyps tipns ”mﬁ ) Talpos dydis, matavimo ovienetai T F:___ m__:::
| Polictileninis Indas R 0,250 1, et e ,___‘M s
) : ; Tyrimo "~
Parametras (innlite) ) Tyrimo mefodas Rezultatas Matayimo ntlikimo Me["d"‘;
| SR : vienetal data P akvedituotas
falwvas” T e i g2018 - I T 20204026 |Ng
wliuminis LST EN.ISO 11885:2009 <30 gl {9020 -10-28 |NB
“arsonds "LST LN 180 15586:2004, | <2,0 g/l 2020-10-29 | "TATP
\ : ) ‘ i¥skyrug B priedj B, : e
Findon : | LST EN IS0 15586:2004, | <0,10 jl 20204030 | Tarp | L
idskyrus B priedy . = -
Svinng o 1.ST EN'ISO 15586:2004, | <1,0 pg/l 2020-10-22 | TAIP
, R b dBSkrus Boriedy R S P o
~T,.{.T,u;,5 ) . o= LST BN 180.17294-2:3016 | 0,43 gl 20204108 JNE
T — S | iaines Gydis, mainvime viensial T T |
 Tamsintostiklondes . |1 e i |
1" ) o Matavimo | Yo Metodus _
Parametras (analite) Tyrino metoduy Renultutns vienakt J;(Iiklmo,_ alradlingtas
: ‘ e TR X (|| LA
ncennflenns : | EST BN ISO 17993:2004 |. <0,0040 015 L S
flugrantenas . I"ESTENISO 17993:2004 | <0,0030 I Y
maflilenas -7 LSTENISO 47993:2004 | <0,0020 e L
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Santa Ragal iauskieng

(53]

P




